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Uso de dispositivos bifurcados iliacos bilaterales con sello distal en la arteria glitea
superior en un paciente con reemplazo aértico previo. Reporte de un caso y revision
de la literatura

Bilateral iliac branch endografts with distal landing in the superior gluteal artery in a patient
with prior aortic replacement: a case report and literature review
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Resumen

Introduccidn: [os aneurismas adrticos abdominales se asocian a aneurismas ilfacos hasta en un 40 % de los casos.
En pacientes con antecedentes de cirugia adrtica previa debe conservarse la irrigacion hipogdstrica para prevenir
complicaciones isquémicas. Los DBI pueden utilizarse incluso cuando se planifiqgue una zona de sello distal en
ramas de la arteria hipogastrica, garantizando un sello adecuado.

Caso clinico: se presenta el caso de un paciente de 68 anos de edad con antecedente de reemplazo adrtico por
aneurisma abdominotorécico. En el seguimiento se constata desarrollo de aneurismas iliacos comunes bilaterales e
Palabras clave: hipogéstrico izquierdo. Se realizé una reparacién endovascular con el uso de DBI bilaterales, realizando el aterrizaje

Dispositivo bifurcado distal en la arteria glutea superior en uno de los lados.
iliaco. Dispositivo . .. . . ) L -
ramificado iliaco. Discusion: el uso de DBI uni- o bilaterales en pacientes con antecedente de cirugia de reemplazo adrtico es una

Arteria glutea superior.  técnica segura que puede utilizarse para mantener la irrigacién hacia una o ambas arterias hipogastricas.
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Abstract

Introduction: abdominal aortic aneurysms are associated with iliac aneurysms in up to 40% of cases. In patients
with prior aortic surgery, preservation of hypogastric perfusion is recommended to reduce the risk of ischemic
complications. lliac branch devices (IBDs) may be used even when distal sealing is performed in branches of the

hypogastric artery, ensuring an adequate seal.

Case report: we present a 68-year-old patient with a history of thoracoabdominal aortic replacement. During
follow-up, bilateral common iliac aneurysms and a left internal iliac aneurysm were identified. Endovascular repair

Keywords: lliac
branch device. lliac
branch endograft.

was performed using bilateral IBDs, with distal landing in the superior gluteal artery on one side.

Discussion: the use of unilateral or bilateral IBDs in patients with prior aortic replacement is a safe and effective

Superior gluteal artery.  strategy to preserve antegrade flow to one or both hypogastric arteries.

INTRODUCCION

Los aneurismas aorticos abdominales se asocian a
aneurismas ilfacos hasta en un 40 % de los casos (1).
Aunque la embolizacion de las arterias hipogastricas
suele tolerarse bien, se han descrito casos de com-
plicaciones isquémicas. La Ultima gufa de la ESVS re-
comienda siempre mantener el flujo al menos a una
arteria hipogastrica y a ambas en caso de antecedente
de cirugfas de reemplazo adrtico (2). En caso de no dis-
poner de anatomia favorable para el sello distal en la
arteria hipogastrica utilizando dispositivos bifurcados
iliacos (DB), se ha reportado con éxito la realizacion del
sello distal en ramas terminales de esta (3-5).

CASO CLiNICO

Se presenta el caso de un paciente masculino
de 68 afos de edad, con antecedentes de hiperten-
sion arterial y reemplazo de aorta abdominotoracica
por aneurisma Crawford Il a través de una toraco-
frenolaparotomia, realizado utilizando una protesis
de dacrén con ramas individuales para puentes de
arterias viscerales (Terumo Aortic, Glasgow, Reino
Unido) vy, hacia distal, protesis de dacrén bifurcada
con anastomosis distales en ambas arterias iliacas
comunes. A los 4 afos de seguimiento se evidencio
dilatacién aneurismatica de ambas arterias iliacas
comunes, mayor del lado izquierdo (de 45 milime-
tros) y de la arteria ilfaca interna izquierda, de hasta
41 milimetros (Fig. 1A). Se decidio realizar una repa-
racion endovascular de los aneurismas con el uso
de DBI bilateralmente para mantener el flujo ante-
rogrado hacia ambas arterias ilfacas internas por el
antecedente de reemplazo adrtico.

Se abordd por via femoral bilateral con técnica
percutdnea utilizando dispositivos Perclose Pros-
tyle® (Abbott Vascular, Lake Bluff, IL, EE. UU.). Se
realizd una aortografia y luego una angiografia se-
lectiva de la arteria iliaca interna izquierda (Fig. 1B
y 1C) y embolizacién del tronco anterior de esta
utilizando 3 coils Nester® (Cook medical, Bloomin-
gton, IN, EE. UU.) de 6 y 7 mm para garantizar una
zona adecuada de sello en la arteria glUtea superior.
A continuacion, se implanté un dispositivo bifurca-
do Zenith® lliac Branch Device (ZBIS; Cook medical,
Bloomington, IN, EE.UU.) de 12 x 12 x 45y dos stents
cubiertos balon expansibles (VBX, W.L. Gore & asso-
ciates, Flagstaff, Arizona, EE. UU.) de 8 X 59 mm, ha-
ciendo el sello distal en la arteria glutea superior. Se
prefirio utilizar este DBI del lado izquierdo debido a
la menor longitud de su cuerpo, ya que al cuerpo
del DBI de Gore le habria afectado la importante an-
gulacion (93°) entre la protesis de dacron v la arteria
iliaca comun nativa (Fig. TAy 1B).

Posteriormente se procedio a la reparacion endo-
vascular del eje ilfaco derecho utilizando el dispositivo
GORE® EXCLUDER?® iliac Branch (W.L. Gore & associa-
tes, Flagstaff, Arizona, EE. UU.), de 23 x 13 X 14,5 mm.
Como componente hipogastrico se utilizd un stent
cubierto baldn expansible (VBX, W. L. Gore & associa-
tes, Flagstaff, Arizona, EE. UU.), de 11 X 79 mm, por el
didmetro de la arteria iliaca interna.

Hacia proximal se utilizd una protesis GORE® EX-
CLUDER® de 31 x 130 mm a través del acceso femo-
ral derecho, con una rama puente de 23 x 100 mm
(W.L. Gore & associates, Flagstaff, Arizona, EE. UU.), y
hacia izquierda, una rama puente de 16 x 140 mm
(W.L. Gore & associates, Flagstaff, Arizona, EE. UU.).
Se realizo la angiografia final (Fig. 2A), que reveld un
endoleak de tipo Il. El paciente despertd de la ciru-
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gfa sin secuelas neuroldgicas. Fue dado de alta del que confirmaron la disminucién del didmetro de los
centro a las 48 horas. Se realizaron controles tomo- sacos aneurismaticos, de 41 a 31 milimetros, y au-
gréficos a los 30 dias y luego a los 12 meses (Fig. 2B) sencia de endoleaks.

Figura 1. A. Reconstruccion tridimensional de la angiotomografia preoperatoria. Ndtense los aneurismas de las arterias iliacas comin e interna izquierda. De igual manera se aprecia
la angulacion entre la prdtesis de dacron y la arteria iliaca comun izquierda. B. Primera angiografia realizada durante el procedimiento. C. Angiografia selectiva de la arteria iliaca interna
Izquierda en la que se ve el gran aneurisma y los troncos anterior y posterior.

Figura 2. A. Angiografia final del procedimiento B. Reconstruccion tridimensional de la angiotomografia posoperatoria a los 12 meses del procedimiento. Notense los coils en el tronco
anterior de la arteria iliaca interna izquierda.
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DISCUSION

Los aneurismas iliacos representan del 04 al
1,9 % de todos los aneurismas y estan asociados
hasta en un 40 % de los casos con aneurismas adr-
ticos concomitantes. Entre un 70 % y un 90 % de
estos se desarrollan en la arteria iliaca comun; so-
lamente entre un 10y 18 % involucran a la arteria
iliaca interna (1,2,6).

La embolizacion de las arterias hipogastricas
estd asociada a una morbilidad de entre un 8 y un
33 %, aproximadamente. La claudicacion glutea es la
complicacion mas habitual. Aunque menos frecuen-
te, también se describen como complicaciones la
isquemia mesentérica, pélvica y espinal, particular-
mente en pacientes con extensas reparaciones aor-
ticas (2,6).

La Sociedad Europea de Cirugia Vascular (ESVS)
recomienda en su Ultima guia, siempre que sea téc-
nicamente factible y no comprometa el sello distal,
mantener el flujo anterégrado hacia al menos una
arteria iliaca interna durante la reparacion endovas-
cular de aneurismas adrticos abdominales con la fi-
nalidad de disminuir las complicaciones isquémicas.
Se hace especial énfasis en mantener la irrigacién
hacia ambas arterias iliacas internas en pacientes
con antecedente de reemplazos adrticos previos (2).

En un andlisis en el que se incluyeron 1251 casos
de distintos tipos de reemplazo adrtico en un perio-
do de 12 afos se analizaron los factores de riesgo
para desarrollar isquemia medular. Esta se presen-
té en un 2,9 % de los casos. Su incidencia variaba
segun el tipo de reparacion realizada. Se concluyo
que el principal factor de riesgo para desarrollar sin-
tomas neurolégicos precoces fue haber ocluido al
menos un territorio de irrigacion colateral (arterias
vertebrales y/o hipogastricas) medular durante el
procedimiento (7).

La serie mas larga publicada que demuestra la
seguridad v la efectividad de los DBl en pacientes
operados de cirugia adrtica, quienes en el segui-
miento desarrollan endoleaks de tipo llb y/o enfer-
medad ilfaca, cuenta con 75 pacientes de diversos
centros, en quienes se implantaron 88 DBI, de los
que 13 fueron bilaterales. Se reportd un éxito téc-
nico del 100 % de los casos con un seguimiento
promedio de 47 meses, sin mortalidad relacionada

con la patologia adrtica; se reportd una reinterven-
cion de 11 casos, 5 por endoleaks, 4 por trombosis
del DBI'y 2 por estenosis. Se concluyd que el implan-
te de los DBI en pacientes con cirugia adrtica previa
es un procedimiento seguro de realizar (8).

Diversas series han demostrado que el éxito téc-
nico y la permeabilidad a mediano vy largo plazo de
los DBI son adecuados, aun cuando estos se implan-
tan en un segundo tiempo en pacientes con ante-
cedentes de cirugias de reemplazo adrtico (1,9). In-
cluso multiples reportes mencionan el uso de estos
dispositivos bilateralmente, manteniendo su efecti-
vidad cuando el sello distal se realiza en ramas de la
arteria hipogastrica por razones anatéomicas (8,10).
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